
Vežba 2
KALIBRACIJA SONDI ZA

MERENJE PRITISKA

MERENJA U HIDROTEHNICI



Način merenja

1) Struje, frekvencije

1)



Kalibracija



Primer: DRUCK sonda za merenje
pritiska



Vinstonov most



Koraci

• izbor sonde / membrane
• izbor NULE voltmetra za p=0
• određivanje POJAČANJA sistema za

maksimalni merni opseg
• merenje visina i odgovarajućih izlaznih

napona
• unos podataka u tabelu u EXCEL-u



Koraci

• aproksimacija merenih podataka metodom
najmanjih kvadrata:

A=SLOPE (niz y, niz x)
B=INTERCEPT (niz y, niz x)

• proračun relativnih grešaka
• grafički prikaz rezultata merenja



Rezultati u Excelu



Grafički prikaz rezultata
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